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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
PREGAO PRESENCIAL N° 31/2016

PROCESSO N° 02035/2016
p -

SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A, inscrita no CNPJ n ne. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua
Dona Francisca, n°. 8300 — Bloco A — Mddulo A — Zona Industrial Norte — Joinville / SC, interessada em participar do
PREGAO PRESENCIAL N° 31/2016 vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas a
apresentacao de uma proposta objetiva:

i) Quanto a Especificagdo Técnica do item — APARELHO DE RAIO X FIXO

Verificamos que o edital em questdio ndo apresenta informagdes minimas para a aquisic@o de um
eduipamento de Raio-X, estando as informagbes ininteligivel e insuficientes o que alija a SIEMENS e outras empresas da
participacio.

Como o objetivo do pregdo ¢ o TERMO DE REFERENCIA (PROPOSTA DE AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N° 29115.441000/1120-01, verificamos gue a empresa SIEMENS e outras |
empresas do mercado atendem plenamente a necessidade fim da contratago. |

Sendo assim, o equipamento Multix B, atende plenamente a aplicagéo clinica a gue se refere o
descritivo, no entanto, solicitamos que seja emitida uma errata constando as seguintes alterages:

Onde se lé:

Aparelho de Raio X- Fixo com corrente do comando gerador de 500 mA a 800mA, possuir painel de comando, possuir
estativa porta tubo, possuir bucky mural, possuir colimador e possuir mesa com tampo fiutuante.

Leia-se:




Aparelho de Raio X- Fixo com comrente do comando gerador de até 500 mA, para radiologia geral, possuir painel de comando,
* possuir estativa porta tubo, possuir bucky mural, possuir colimador e possuir mesa com tampo flutuante. Tensdo de
alimentag&o: 220V ou 380 VAC trifasico — 50/80 Hz. Comando e gerador de raios-x; alta frequéncia — multipulso. Poténcia
minima: 30kW, ajustes: kV para radiografia minima de: 40 a 150 kV. Unidade selada: tubo de raios-x de anodo giratério de
tungsténio para 150 kV, sele¢ao de focos fino 0,6 mm ou menor e grosso 1,0 mm ou maior. Capacidade térmica minima do
anodo de 270 KHU; tempo de exposigao: 0,004 (ou menor) a 5 segundos (ou maior); faixa de mAs de no minimo: 0,5 (ou
menor) a 500 mAs (ou maior); indicagdo dos pardmetros/fungdes no display digital kV e mAs ou kV e mA; programa de
deteccéo de falhas com indicagcdo no display digital do painel. Estativa porta-tubo de raios-x: tipo chdo com deslocamento
horizontal; brago porta-tubo de raios-x com movimento vertical; mesa bucky tampo flutuante com capacidade de carga
minima de 180 kg, dimens&o do tampo 80 cm de largura ou maior ¢ 200 cm de comprimento ou maior. Mural bucky:
deslocamento vertical minimo de 115 cm sistema de centralizagao de chassis para filmes desde 13x18 a 35x43 c¢cm.

i Quanto a Especificagdo Técnica do item 2 - Ultrassom Diagnéstico

Verificamos que o edital em questéo alija a SIEMENS e outras empresas, quando solicita o seguinte:

Ultrassom Diagnéstico

Tecla que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parametros para imagens em Modo B e
Modo Doppler.,
04 portas USB no minimo;

Transdutor Linear com frequencias de 5 a 12 MHz, variaco de +/- 1 MHz;

Nossa empresa, assim como outras do mercado ndo possui as caracteristicas especificadas acima, porém atende
plenamente aos demais requisitos.

Assim sendo, verificamos que a empresa SIEMENS e outras empresas do mercado atendem plenamente a
necessidade fim da contratac@io, sendo desnecessaria a caracteristica tdo especifica que acaba direcionando o edital, nfo
trazendo qualquer beneficio imprescindivel ao funcionamento do equipamento no referido Hospital.

Sendo assim, o equipamento Siemens Acuson X300 PE, atende plenamente & aplicacao clinica a que se refere

o descritivo, no entanto, de acordo com os pontos destacados acima, solicitamos que seja emitida uma errata constando as
se~iintes alteragdes:

Onde se Le:
Ultrassom Diagnéstico

= Tecla que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parametros para imagens em Modo B e
Modo Doppler.

e 04 portas USB no minimo;
= Transdutor Linear com frequencias de 5 a 12 MHz, variagdo de +/- 1 MHz;

Leia-se:

Ultrassom Diagnéstico




 Tecla que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parémetros para imagens em Modo B.
Otimizag&o do Modo Doppler com poucos ajustes.
+ 02 portas USB no minimo;

= Transdutor Linear com frequéncias de 5 a 10 MHz, variaggo de +/- 1 MHz;

Informamos que as caracteristicas divergentes entre o equipamento descrito no presente edital e o
equipamento Siemens nao prejudicardo a qualidade dos exames, n3o obstante, as modificacdes apontadas possibilitardo a
mais empresas habilitar-se tecnicamente para o presente certame, gerando mais competitividade entre diversos
equipamentos de qualidade com a obteng&o de um custo final mais otimizado, além de resguardar o Principio da Isonomia.

Além dos pontos supracitados, ha também caracteristicas técnicas que apesar de atendermos, sugerimos

os seguintes ajustes para oferecer o melhor recurso disponivel para estas aplicagoes, visando melhorias significativas de
imagem e operacionais:

Onde se Le:

¢ Cine loop e Cine Loop Save.
» Monitor LCD com no minimo 17 polegadas.
= Frame - rate extremamente elevado.

Leia-se:

* Cine loop e Cine Loop Save com capacidade de pelo menos 2700 quadros.
« Monitor LCD com no minimo 18 polegadas.
= Frame - rate extremamente elevado de pelo menos 1100 fps.

' Informamos que as caracteristicas divergentes entre o equipamento descrito no presente edital e o equipamento
Siemens ndo prejudicardo a qualidade dos exames, ndo obstante, as modificagdes apontadas possibilitarao a mais
empresas habilitar-se tecnicamente para o presente certame, gerando mais competitividade entre diversos equipamentos de
qualidade com a obtengéo de um custo final mais otimizado, além de resguardar o Principio da Isonomia.

1) Quanto ao Prazo de Entrega

Solicita o edital: O prazo para a realizagéo dos servigos sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura
do contrato ou outro instrumento habil aplicavel;

Informamos que para os equipamentos solicitados: RAIO X FIXO e ULTRASSOM DIAGNOSTICO séo equipamentos de fabricagdo
complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitacdes do 6rgdo adquirente, portanto demanda maior tempo. Levando
em consideracdo que para este equipamento existem partes e pecas de procedéncia estrangeira, ou seja, estd sujeito a todos o0s




tramites de importacdo e desembaraco aduaneiro. Neste sentido para ampliacio do universo de licitantes, solicitamos gue o orgdo
reavalie o prazo de entrega estipulado no instrumento convocatdrio para os itens informados, tendo em vista que o mesmo nao
podera ser atendido por nenhuma das empresas que, ofertem equipamentos importados ou equipamentos nacionais gue tenham
suas partes/pecas importadas,

- Que o prazo de entrega seja alterado para 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da requisicao.

No intuito de aumentar o nimero de participantes e ainda respeitar os principios constitucionais da
isonomia, economicidade e da possibilidade de oferta da proposta mais vantajosa a Administragdo Puiblica, servimo-nos da
presente para apresentar nosso pedido de esclarecimento, conforme segue:

1. Podemos considerar que empresas que n3o atenda plenamente os requisitos técnicos elencados no edital e acima
destacados, tal como a Siemens que possui solugdo similar ao solicitado pelo érgdo, podera participar da licitagdo sem que
seja desclassificada tecnicamente?

2. Caso ndo seja este o entendimento: qual a justificativa técnica imprescindivel para manutencdo da caracteristica
especifica que faz com que muitas empresas nio atendam ao presente edital?

Solicitamos a gentileza de enviar a resposta por fax ou e-mail em tempo habil para participacdo da Siemens no
presente certame.

Atenciosaments,
Bruna Pereira De Assis
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